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 עבודה עם איזופלוראן 

כלל: אל תפעיל מכונת הרדמה לפני שקיבלת הדרכה מאדם מוסמך  
בטיחות של   ואתה מכיר את כל הסיכונים הקשורים בהפעלתה, גליון

החומר, שימוש נכון במאייד, שימוש נכון באמצעי השאיבה האקטיבית,  
 סיכוני החשיפה, טיפול נכון באירועי חירום ובשפך

 

יש להשתמש בציוד מגן אישי הכולל כפפות ניטריל, חלוק מעבדה   .1
   ומשקפי מגן

כי בסמוך לעמדת ההרדמה קיימת מערכת אקטיבית לסילוק   ודא .2
 מערכות שאיבה אפשריות:  . אדי גז האיזופלוראן

 חובה!  -עמדת הרדמה בתוך מנדף כימי /  זרוע יניקה  .3
השימוש בפילטר מחייב   - Fluovacמערכת שאיבה אקטיבית מסוג  .4

 יש לו יכולת ספיחה מוגבלת  וון שמעקב אחר משקלו כי
 .שים לב לרישום על גבי הפילטרים ולבדיקות התקינות הנדרשות .5

 אינה עומדת בדרישות שעמדת שאיבה ב  אין לבצע הרדמה
בצע בדיקה ויזואלית של הצינורות לנוכחות סדקים,   :לפני השימוש .6

פגמים או נזקים בציוד. במידה ומתגלים כאלה, יש לדווח על כך 
 ואין לבצע הרדמה בעמדה זו לממונה 

מקם את פתח זרוע היניקה בקרבה מירבית לאזור בו זולג   .7
 איזופלוראן, היה מודע לכך שאיזופלוראן כבד מהאוויר 

-יזופלוראן ייעשה תוך שימוש במוליך ייעודי מילוי מערכת האידוי בא .8
Bottle adapter !אין לשפוך ישירות מהבקבוק , 

 המערכת בתום תהליך ההרדמה את סגור .9
    חמצן מהקיר בתום תהליך ההרדמההצינור את  נתק .10

 אל תעשה דבר העלול לסכן אותך או אנשים אחרים 


