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 06-04-13  :תאריך

 פיראנה הוראות עבודה ופינוי של תמיסת

 רקע

כ "בד. קורוזיביות ונפיצות, (Oxidizer)תמיסה ריאקטיבית מאוד בעלת תכונות של מחמצן חזק  נה הינהאפיר

ביחס  (HydrogenPeroxide - H2O2)ומי חמצן ( (Sulfuric Acid - H2SO4זוהי תערובת של חומצה סולפורית 

 ammoniumאמוניום הידרוקסיד בסיסית של פיראנה המורכבת מתערובת ישנו שימוש גם בלעיתים ) .1:3של 

hydroxide – NH4OH ))  1:3ומי חמצן ביחס של .) 

כאשר מדובר , 'ם וכדיישאריות חומרים אורגאנשל כימאים ופיזיקאים לניקוי יסודי  זו משמשת לרבתערובת 

 .בכימיית פני שטח

 . היא מומלצת לשימוש רק במקרים מיוחדים, ד ריאקטיבית ומסוכנתהיות והתערובת מאו

 .לעשות ניקוי עם חומצות בלבד ואז זה פחות מסוכןבמידת האפשר מומלץ 

 

 :הוראות עבודה

 .הכנת התמיסה והעבודה עמה חייבת להתבצע אך ורק בתוך מנדף כימי .3

 .קבלת הדרכה להכנת התמיסה מאדם מיומןאין להתחיל לעבוד בטרם  .2

 .אין לעבוד לבד במעבדה עם תמיסת פיראנה .1

 : הצטייד בציוד מגן אישי הכולל .4

 .חלוק מעבדה ארוך שרוולים ורכוס 4.3

 .נעליים סגורות ומכנסיים ארוכים 4.2

 (.נאופרן או גומי)כפפות  4.1

 .סינר נאופרן 4.4

 . gogglesמשקפי מגן מסוג  4.4

 .מגן פנים מלא 4.4

י בעל Pyrexרצוי מסוג ( למנוע שברים ודליפות -חד מצופים בציפוי מיו)בקבוקי זכוכית עבים /השתמש במיכלי .4

 (.plastic coated glass bottles with vented caps:  המומלציםהמיכלים ) .הברגה עם מכסה

 .לשלט את המיכל באופן בולט דאג .4

 .את מי החמצן לחומצה ולא ההיפך( לאט ובזהירות)הוסף תמיד  .7

 .םאין להכין מראש כמויות גדולות למספר שימושי .8

 . הכן תמיד תערובת טריה בכמות הדרושה להליך באותו יום .9

 סמן היטב את הבקבוק בשם התמיסה ותאריך הכנתה .31

 :כללי זהירות מיוחדים .33

100גבוהות של  ' התנהל בזהירות שכן התמיסה יכולה להגיע לטמפ 33.3
o
C. 

נפיצות בת בעלת פוטנציאל לוהתער)וודא שריכוז מי החמצן יהיה תמיד פחות ממחצית מהתערובת  33.2

 (.מהתערבת 41%מעל כאשר מי  החמצן מהווים 
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בת קורוזיבית מאוד והאדים החומציים הנפלטים עלולים לגרום לנזקים והפיראנה היא תרכ 33.1

 .בדרכי הנשימה ולכוויותמשמעותיים 

 ,כגון אצטון)בסיסים וממיסים אורגניים , הקפד לא לערבב עם חומרים אסורים כמו חומצות 33.4

 (.'וכד איזופרופיל אלכוהול

 .פיראנה חומצית במגע עם רב המתכות תגיב ותביא לשחרור גז מימן דליק 33.4

נשטפו ויובשו בטרם יובאו במגע עם תמיסת , המיועדים לטיפול באמצעות הפיראנהוודא שכל המצעים  33.4

 .הפיראנה

 (.ניתנים לאטימה מוחלטתמיכלים האו להשתמש ב)אין לאטום מיכלים עם התמיסה  33.7

 :הפיראנה תשאריו פינויהוראות  .32

 .לעולם אין לשפוך שאריות של התמיסה לכיור 32.3

אין להוסיף פסולת  -יש להשתמש במיכל נפרד וייחודי לתמיסת פיראנה לאיסוף הפסולת !שים לב 32.2

כלי בו הנה לצורך דהאקטיבציה הוא אהכלי בו מעמידים את הפיר!!! פיראנה לבקבוק איסוף חומצות

 .היא גם תפונה

 .יש לשלט את הכלי המיועד לפינוי באופן בולט 32.1

לצורך קירור לפחות למשך , (כמובן במנדף הכימי) פתוחהמשומשת עם התערובת להעמיד את הכלי יש  32.4

 .לפני פינוי עם פקק המאפשר שחרור לחץמשך שבועיים לכ לדהאקטיבציה "הלילה ואח

 .מנפחו 2/1כדי אין למלא את הבקבוק אלא רק עד  32.4

 .נהאפירשאריות תמיסת החומרים נוספים ל אין להוסיף 32.4

לסגור את הבקבוק , (רונן הרשקוביץ)יש לזמן את האחראי לפינוי פסולת כימית  – לאחר שבועיים 32.7

 .המכיל את  תערובת הפיראנה ולמסור למפנה

 .לת כימית אחרתויש לפנות ולשנע חומר זה בנפרד מפס 32.8

, נה בחלק של החומרים האנאורגנייםאו הפירהכלי וביש לאחסן את  –לת הכימית ואיסוף הפסבאתר  32.9

 .נהאלפיר ייעודיות בגיגיות נפרדות יועמדוהבקבוקים 

 משאירים את הפקק של הבקבוק חצי פתוחועד לפינוי ממש לרמת חובב , בעת האיחסון באתר האיסוף 32.31

 :טיפול באירועי חירום .31

 :חשיפת עיניים 31.3

כ לפנות לעזרה "דקות לפחות ואח 34משך יש לשטוף העיניים מיד במים באמצעות משטפת עיניים ל 31.3.3

 .רפואית

 .ויחידת הבטיחות יש לידע את מנהל המעבדה 31.3.2

 :חשיפה עורית 31.2

 .מיד ויש להוריד -במידה והמקום מכוסה בבגד 31.2.3

כ לפנות לעזרה "דקות לפחות ואח 34יש לשטוף עם מים תחת לברז או במקלחת חירום למשך  31.2.2

 .רפואית במידת הצורך

 .דה ויחידת הבטיחותיש ליידע את מנהל המעב 31.2.1

 חשיפה נשימתית 31.1

 .יש להרחיק מייד את הנפגע למקום מאוורר היטב 31.1.3

 .יש לפנות לטיפול רפואי במידת הצורך 31.1.2
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 .יש לידע את מנהל המעבדה ואת יחידת הבטיחות 31.1.1

 :של פיראנה שפךהוראות לטיפול ב 31.4

 .יש ליידע את האנשים בסביבה ולהרחיקם מהמקום 31.4.3

 .יש להגביל כניסת אנשים למעבדה 31.4.2

 .יש להרחיק חומרים בעלי נקודת הצתה נמוכה 31.4.1

 .לידע את מנהל המעבדה 31.4.4

 :שפך קטן 31.4.4

 .ל"מ 11שפך של עד  31.4.4.3

 .הצטייד בציוד מגן המצוי בערכות השפך הכימי כולל מסכה 31.4.4.2

 .vermiculiteספוג את הנוזל באמצעות  31.4.4.1

 שפך גדול 31.4.4

 .ל"מ 11-שפך הגדול מ 31.4.4.3

 .שפך שחשיפה אליו מהווה סיכון לסובבים 31.4.4.2

 .'דק 34בו עולה על שפך שהצפי לטפל  31.4.4.1

 .ולבקש סיוע בטיפול בשפך -יש להודיע ליחידת הבטיחות 31.4.4.4

 

  
 


