
 

 

 25.01.2021 :תאריך

 21012590999137 :סימוכין

 ovidC- 19ציבור חוקרי הטכניון העוסקים במחקר עם דגימות שונות המתקבלות מחולי  :אל

 

 עם דוגמאות מחולי קורונה במחקר חידוד נהלי בטיחות לעוסקים :      הנדון

 

יחידת הבטיחות  , המחקר והעובדים במעבדות הטכניוןבטיחות ובריאות כל צוותי על מנת לשמור על 

  לח יובטרם   ,לכל הדגימות המתקבלות אינאקטיבציהלביצוע הרבה  את החשיבות להדגיש ו  מבקשת לשוב

 . דגימות הנ"לל אנליזות  מחקרים ובביצוע 

 

העוסקות   ,לכל המעבדות הקליניות  2020מיולי  משרד הבריאות  תהוראאת   חשוב לצייןלעניין זה, 

אינאקטיבציה בחום לכל הבדיקות, כולל אלה   וע צילבSARS-CoV-2 -הנגיף  של   בדיאגנוסטיקה

המוספים  האקסטרקציה ע"י בופרי המתבצעת לאינאקטיבציה זאת, בנוסף  המבוצעות ע"י רובוטים. 

 .  PCR-לצרכי בדיקות ה

לאחר שנבדק והוכח כי תנאים אלה  עתה בכל המעבדות,  תהליך האינאקטיבציה בחום הנוסף מתבצע

 ובתוצאות הבדיקות שמתקבלות.   RNA-אינם פוגעים ב

 

 . ולמזער סכנת חשיפה להגן על בטיחות העובדים במעבדות כדיתוספת אמצעי זהירות זה יש ליישם 

 

 . אינאקטיבציה בחוםההוראת  לגבי מצורפים החוזרים הרלוונטיים של משרד הבריאות *

לקבלת האינאקטיבציה.    Co65דקות בטמפרטורה של  20באופן עקרוני נדרשת אינקובציה של לפחות 

את הדגימות  להכניס   , יש הנ"לתנאים את השעל מנת להשיג  עולהחשוב לעיין במסמכים המצורפים מהם 

 דקות.   60-40למשך  או יותר, Co70  -ל לתנור המכוון 

 .הנדרשים לביצוע התהליךמפרט במדויק את תהליך החימום והתיקוף     25/11/2020החוזר מתאריך 

 

 

 

 

 בברכה,     

 יחידת הבטיחות      
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 2020יוני  11
 י"ט בסיון, התש"פ

 262722820סימוכין: 
 בודלכ

 מנהלי אגפי מעבדות בקופות החולים
 מנהלי מעבדות קורונה בקופות החולים

 
 שלום רב,

 

 נטרול נגיף קורונה החדש באמצעות טיפול בחוםהנדון: 
 נייר עמדה מדעי וספרות )קבצים מצורפים( סימוכין:

 
 qPCRבביצוע בדיקות  בדגימות של נבדקים הינו אחד השלבים הראשונים SARS-CoV-2ניטרול נגיף ה 
 לאיתור הנגיף. 

 
 בין השיטות המתוקפות לצרכי הנטרול קיימת שיטה המבוססת על הדגרת הדגימה בחום.

 
 lysisראו בקבצים המצורפים, מספר מאמרים מקצועיים בנושא ובנוסף, "נייר עמדה מדעי להרכב בופר 

( ו"חידוד לנייר עמדה בופר ליזיס 3.3, 3.2ית נגיף בדגימות משטף קליניות" )סעיפים להבטחת אינאקטיבצ
 (.2לקורונה" )סעיף 

 
 :הנחיות לביצוע נטרול הנגיף בחום

 
מעלות צלזיוס )תנור מעבדה( במשך שעה וזאת על מנת  70יש להדגיר את הדגימה בחום של  .1

 להבטיח את נטרול הנגיף.
 
 

יש להקפיד על כללי הבטיחות במעבדת קורונה כולל שימוש בציוד מגן. בנוסף, יש להשתמש  .2
 בכפפות ייעודיות לעבודה בחום בזמן הכנסה והוצאת הדגימות מתנור המעבדה.

   

 

 ,בברכה

 
 ד"ר רותי ישי

 תהמחלקה למעבדו תמנהל 
 

 העתק:
 פרופ' סיגל סדצקי, ראש שרותי בריאות הציבור

 י בריאות הציבורד"ר אודי קלינר, סגן ראש שרות
 ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות, שרותי בריאות הציבור-ד"ר נועה טיימן

 ד"ר דינה נוף, יועצת בחירה 
 ורזית לנגיפים, שרותי בריאות הציבפרופ' אלה מנדלסון, מנהלת המעבדה המרכ
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 2020נובמבר  25
 ט' בכסלו, התשפ"א

 449980920סימוכין: 
 

 בודלכ
 מנהלי אגפי מעבדות בתי חולים

 מנהלי אגפי מעבדות קופות חולים
  קורונה מעבדות מנהלי

 
 

 מום לצורך ביצוע אינאקטיבציה בחוםפרוטוקול תיקוף תנאי חיהנדון: 

   

 . 2020לאוגוסט  24שפורסמו ב  344880220הנחיות אלה מחליפות את ההנחיות מסימוכין 
 

מעלות". קיימים תנורים שיש צורך  70"אין לחמם את התנור ליותר מ   3: הוסרה ההערה בסעיף םהשינויי
 בתוך המבחנה.  C 065 טמפרטורה של במעלות על מנת לייצ 70להעלות מעט מעל 

 
  qPCRת בדיקו בביצוע הראשונים השלבים אחד הינו נבדקים של בדגימות SARS-CoV-2 ה נגיף ניטרול

  .הנגיף לאיתור
 .בחום הדגימה הדגרת על המבוססת שיטה קיימת הנטרול לצרכי המתוקפות השיטות בין

 
ל על מעבדה אשר מעוניינת לבצע את שלב הניטרול בחום ולא בבופר ליזיס לבצע תיקוף לתנאים בהם הנוז

 דקות. 20מעלות צלזיוס לפרק זמן של לפחות  65במבחנות מגיע ל 
  

 :שלבי התיקוף
 

 יש לבצע כיול לתנור טרם התחלת התהליך בכל מעבדה ולכל תנור. .1
 

לצורך הכיול יש למלא את התנור בכמות המרבית של מבחנות עומדות במעמד המשמש לדיגום. על  .2

מ"ל. במידה והמעבדה מבצעת  2.5-3בנפח של  UTMאו  VTMהמבחנות להכיל בופר העברה מסוג 
בדיקות במבחנות אשר שהו בקירור, יש לדאוג שהמבחנות עם הנוזל תהינה מקוררות טרם הכנסה 

 לתנור.
 

מבחנה זהה הכוללת בתוכה רגש לצורך מדידת הטמפרטורה במהלך יש להכניס למרכז התנור  .3
בחנה סגורה בקצוות הקיצוניים בתנור החימום. בנוסף, יש לבצע את הבדיקה כאשר הרגש בתוך מ

)למשל מבחנה הממוקמת בקצה התחתון של התנור(. בעזרת המדידה יש לקבוע את משך הזמן 
 והטמפרטורה בהן על המבחנות לשהות בתנור לצורך האינאקטיבציה. 

 
לאחר קביעת משך הזמן לביצוע הניטרול בתנאים המתאימים יש להמשיך ולמדוד טמפרטורה  .4

רגש בתוך מבחנה אטומה הנמצא באותה טף ועבור כל ביצוע של אינאקטיבציה. יש לכלול באופן שו
 טמפרטורה כמו הדגימות שהגיעו לניטור התהליך באופן שוטף בכל ההרצות.

 
 דקות 40מעלות למשך  70-מארז לתנור שחומם מראש ל להלן דוגמא לתהליך כיול בו הוכנס .5
 
מובא  הניסוי. גרף וכנס לתנורהמבחנה במרכז המארז שדקות ב 20מעלות מעל  65 מדדטמפ'  רגש .6

 בגרף ניתן לראות גם את תהליך הקירור לאחר ההוצאה מהתנור.  להלן. 1בתמונה מספר 
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 הכנסת מבחנות מסוג שונה עם נפח נוזל שונה יחייב כיול מחדש של זמן שהיית המבחנות בתנור.  .7

 

 גרף דוגמה לכיול תנור. – 1תמונה מספר 

 

 דגשים:

 יש לבצע כיול לתנור טרם התחלת התהליך בכל מעבדה ולכל תנור. .1
כוייל נוסף במקביל למדידה מ 'במהלך העבודה השוטפת יש לבצע מדידה קבועה של רגש טמפ .2

 הסטנדרטית של התנור.
 .שעות לאחר הוצאה מהתנור 72יש לבצע המשך תהליך הפקה לא יאוחר מ  .3

  ובוט ההפקה.דקות לפני העלאה לר 15 לפחותיש  להמתין לקירור הדגימות  .4

 

 

 

 ,בברכה

 
 ד"ר רותי ישי

 תהמחלקה למעבדו תמנהל 
 

 העתק:
 הציבור בריאות שרותי ראש ד"ר שרון אלרעי פרייס,

 הציבור בריאות שרותי ראש סגן, קלינר אודי ר"ד
 הציבור בריאות שרותי ,למעבדות המחלקה מנהלת סגנית ,ירדן טיימן נועה ר"ד

 בחירה יועצת ,נוף דינה ר"ד
 הציבור בריאות שרותי, לנגיפים המרכזית המעבדה מנהלת ,מנדלסון אלה 'פרופ

 ד"ר שרון עמית, מנהלת המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, מרכז רפואי שיבא
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